
Corso Basic

REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI
Requisiti normativi, aspetti generali di igiene, normativa di riferimento.

RISK MANAGEMENT
Mansionario e responsabilità del Direttore Sanitario, del Responsabile
del processo e dell’OSS.
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P R O G R A M M A

PROCESSO DI STERILIZZAZIONE
Introduzione al processo di sterilizzazione, la fasi del ciclo di
sterilizzazione, normativa di riferimento.
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METODICHE DI STERILIZZAZIONE
Sterilizzazione a vapore saturo, gas plasma, ETO. Validazione del
processo, test chimici e biologici.
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STOCCAGGIO E LOGISTICA
Requisiti dell’area di stoccaggio, indicazioni generali su tempi di
mantenimento della sterilità.
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TRACCIABILITA’
Tracciabilità manuale ed informatizzata.
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RISCHI OCCUPAZIONALI
Sorveglianza sanitaria in centrale di sterilizzazione, valutazione dei
rischi, normativa di riferimento.
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Il corso prevede le seguenti fasi didattiche:
PARTE TEORICA: 6 ore
PARTE PRATICA: 1 ora
TEST FINALE: 1 ora

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione e una copia
dell’Academy book contenente i principali argomenti trattati durante il corso.
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